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EINLEITUNG
Besteht die Aufgabe, präzise und automatisch ge-
steuerte Einrichtungen für die MR-Tomographie (MRT)
zu entwickeln, so läßt sich eine störungsfreie Schnitt-
bilddarstellung auch nur mit MR-kompatiblen Kompo-
nenten erreichen. Diesbezüglich haben Untersuchungen
gezeigt, daß insbesondere Materialien mit geringen
magnetischen Suszeptibilitäten und elektrischen Leit-
fähigkeiten hierfür geeignet sind.
Sollen elektromotorische Antriebskonzepte für die
Automatisierung verwendet werden, so lassen sich kon-
ventionelle Elektromotoren, aufgrund ihrer im allge-
meinen hohen ferromagnetischen Materialanteile und
magnetfeldabhängigen Funktionsweise, nicht anwen-
den. Erhebliche Kraftwirkungen, Magnetfeld-Homo-
genitätsstörungen und funktionelle Beeinträchtigungen
des Motors können die Folge sein. Auf der Suche nach
alternativen MR-kompatiblen elektrischen Antriebs-
lösungen fanden sich neuartige Motorkonzepte, soge-
nannte "Piezomotoren". Diese Motoren können ohne
Ferromagnetika, Spulen- und Magnetsysteme ausge-
führt und betrieben werden. Da die Auswirkungen die-
ser Motoren auf die Schnittbildqualität nicht bekannt
waren, wurden zwei Piezomotoren unterschiedlicher
Bauart im MRT-Isozentrum untersucht.
MATERIALIEN UND METHODEN
Die Untersuchungen erfolgten in einem geschlosse-
nen 1,5-Tesla MRT (Philips Gyroscan ACS-NT) mit













































Sende- und Empfangsspule war die geräteinterne Q-
Body-Coil. Störungen in den Schnittbildern konnten mit
einem Phantom ermittelt werden, das mit einer speziel-
len Gadolinium-Mangan-Lösung zur Annäherung von
Relaxationszeiten (Ti=660ms, T2=60ms) menschlichen
Gewebes gefüllt wurde. Abb. l zeigt den prinzipiellen
Aufbau der Versuchsanordnung.
Phantom:




Abb.l: Untersuchungslage eines Piezomotors im Iso-
zentrum eines 1,5-Tesla MR-Tomographen
Die untersuchten Piezomotoren sind in der Abb. 2
dargestellt. In der Tabelle 2 sind die wesentlichen
Kenndaten dieser Motoren wiedergegeben.
Abb.2: Linkes Bild zeigt den Honda-Motor
























Tab.l: Verwendete MR-Sequenzen: Spin-Echo (SE); Gra-
dienten-Echo (GE); Echo-Planar-Imaging (EPI) Tab.2: Kenndaten der Piezomotoren
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Es fanden Versuche im OFF/ON-Zustand der beiden
Motoren statt. Nach der Durchführung eines Referenz-
scans wurden Schnittbilder in transversalen Ebenen
aufgezeichnet, wobei der gewählte Motor in definierten
z-Achsabständen zum Phantom verschoben wurde. Die
Verschiebung des Motors erfolgte solange, bis keine
Bildstörungen mehr vorhanden waren.
ERGEBNISSE
Je nach Motortyp, Betriebszustand und Abstand zum
Phantom, zeigten sich Schnittbildstörungen (Artefakte)
unterschiedlichen Ausmaßes. Beispiele hierzu stellt die
Abb.3 vor, wobei klar zu erkennen ist, daß sowohl mit
Suszeptibilitätsartefakten im Off-Zustand, als auch mit
Rauschen während der Motoraktivierung zu rechnen ist.
Transversale Messung m!l Strom (Shinsei)
Abb.3:
Links, Suszeptibilitätsartefakte im Motor-„Off-Zustand"
Rechts, Starkes Rauschen im Motor-„On-Zustand"
Die Ermittlung des Artefaktausmaßes erfolgte über
die Bestimmung des Signal zu Rauschverhältnis (SNR=





Die Abb. 4 und 5 zeigen die grafische Auswertung
(SNR/Abstand Motor-Phantom) für beide Motoren.
Abb.4: Störeinfluß des Honda-Motors im OFF/ON-
Zustand (oben/unten) in Abhängigkeit der ver-
wendeten SE-, GE- und EPI-Sequenz
Abb.5: Störeinfluß des Shinsei-Motors im OFF/ON-
Zustand (oben/unten) in Abhängigkeit der ver-
wendeten SE-, GE- und EPI-Sequenz
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Piezoelektrische Motoren lassen sich sehr präzise
und stabil in starken Magnetfeldern betreiben. In der
MRT-Diagnostik sollten jedoch Mindestabstände zum
Meßobjekt eingehalten werden, da die para- und dia-
magnetischen Materialien der Motoren unterschiedlich
starke Homogenitätsstörungen des MRT-Magnetfeldes
und somit Bildartefakte mit sich bringen.
Wird eine Positionierung der Motoren in nächster
Nähe zum Meßobjekt erforderlich, können die Schnitt-
bilder im ON-Line Betrieb, aufgrund eines überpropor-
tional starken Rauschens, für diagnostische Zwecke
nicht ausgewertet werden, d.h. die Motoren und Motor-
treiber sollten ausgeschaltet werden.
Die verwendete SE-Sequenz zeigte sich als stabilste
Sequenz. Bei der GE-Sequenz ist die Schnittbildqualität
jedoch nur geringfügig schlechter im Gegensatz zur SE-
Sequenz, sie kann aber aufgrund ihrer wesentlich höhe-
ren zeitlichen Auflösung als die Effektivere angesehen
werden.
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